Reverse Guide Implant Technique

Der RGIT Bohrer (@ 2mm) wird
verwendet um die Bohrungen
im Kunststoffmodell zu setzen.

Bohrmesslehren (@ 2 mm)
werden in die Bohrungen einge-
setzt um die Tiefe zu messen und
die Ausrichtung der Bohrhulse
und Bohrflhrung festzulegen.

Die Bohrhlse und Bohrfiihrung
(@ 2 mm) werden in das Modell
eingesetzt.

Um die Bohrhtlsen zu einer
Bohrschablone zu verbinden
werden sie mit Giefsharz oder
Tiefziehfolie fixiert.

Abschliefsend wird die Bohrschablone
vom Kunststoffmodell entfernt und
die zum Implantatsystem passenden
Bohrflihrungen in die Bohrhtlsen
eingesetzt. Wenn erforderlich,
konnen manuelle Bohrfihrungen
des RGIT verwendet werden.
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Das Reverse Guide Verfahren
erlaubt chirurgische Fuhrung
ohne die Verwendung von
komplizierter Software.

Es bietet dem Implantologen
eine einfache Vorbereitung,

hohe Prazision und erhohte
Sicherheit der Implantatinsertion.

Das Verfahren basiert auf Praxis-
erfahrung und bietet schnelle
und kostengunstige Losungen

Nur eine Einweg-Bohrhulse
pro Implantat ist erforderlich.

Das Verfahren ist leicht zu
korrigieren und eignet sich somit
ideal fur Anfanger und ist eine
unschatzbare Hilfe fur Profis
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RGIT Bohrer @ 2mm

RGIT Bohrmesslehre @ 2mm

RGIT Bohrhtilse @ 4mm

RGIT Bohrfihrung @ 2mm

RGIT Bohrfuhrung @ 2.2mm

RGIT Bohrfliihrung @ 2.5mm

RGIT Bohrfihrung @ 2.8mm
RGIT Bohrfuhrung @ 3.0mm
RGIT Bohrflihrung @ 3.3mm

RGIT Bohrflihrung @ 3.5mm

RGIT manuelle Bohrfihrung @ 2mm

RGIT manuelle Bohrfihrung @ 2.2mm
RGIT manuelle Bohrfuhrung @ 2.5mm
RGIT manuelle Bohrfihrung @ 2.8mm
RGIT manuelle Bohrfuhrung @ 3.0mm
RGIT manuelle Bohrfuhrung @ 3.3mm

RGIT manuelle Bohrfihrung @ 3.5mm




